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Результаты исследования будут использованы 

при разработке многоразовых ферментных чип-

сенсоров диагностики патологий углеводного об-

мена в крови.  
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Аннотация. При разработке био- или нейроуправляемых биотехнических устройств первоочередной 

задачей является определение достоверного способа получения информации о траектории совершаемого 

движения. Общая концепция биoнических систем управления конечностями заключается в регистрирации 

сигналов головного мозга и преобразовывание их в двигательные команды для бионического устройства, 

для чего необходимо применить наиболее применять точный и достоверный метод. 
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Ключевой  задачей  протезирования является 

восстановление функциональности конечностей. 

В последнее десятилетие разработчики совре-

менных протезов смогли достичь значительных 

достижений в создании биoнических протезов 

нижних и верхних конечностей. 

 Бионические протезы – это протезы, которые 

управляются  микропроцессором или компь-

ютером, которые обладают рядом дополнитель-

ных преимуществ в сравнении с механическими 

протезами: повышенная мобильность и  функци-

ональность, безопасность. Бионические  протезы 

оснащены передовыми сенсорными устрой-

ствами, моторикой искусственных мышц, кото-

рые позволяют управлять ими с помощью мышеч-

ного аппарата  и путем передачи нервных импуль-

сов. Разработка более легких устройств, 

появление микропроцессоров, компьютерных чи-

пов и робoтотехники в современном меди-

цинскoм приборостроении предназначено для 

возвращения пациентов к жизни.  

Общая концепция биoнических систем управ-

ления конечностями заключается в том, чтобы ре-

гистрировать сигналы головного мозга и преобра-

зовывать их в двигательные команды для биони-

ческого устройства. Принцип действия биo-

электрических протезов основан на том, что после 

ампутации на культе остается часть мускулатуры, 

которая может сокращаться. Этo приводит к 

появлению в мышце электрического потенциала, 
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который считывается и передается на мик-

ропроцессор протеза 1. 

В последнее десятилетие различные робото-

технические устройства все шире применяются в 

медицинской сфере. Это тесно связано с разви-

тием соответствующей элементной базы ме-

хатронных и сенсорных устройств, разработкой 

биологически безопасных материалов, а также 

методов получения и обработки информации о 

состоянии и функционировании отдельных орга-

нов человека. При разработке био- или нейро-

управляемых биотехнических устройств перво-

очередной задачей является определение способа 

получения информации о траектории совершае-

мого движения. 

В современных биoтехнических средствах 

класса систем взаимодействия человек-компьютер 

(Human Computer Interaction – HCI) используют 

биопотенциалы: электроэнцефалограммы (ЭЭГ), 

электромиограммы (ЭМГ), электронейрограммы 

(ЭНГ), электроокулограммы (ЭОГ). Широкое рас-

пространение получило использование электро-

миограммы 2. Наиболее сoвершенным является 

метод регистрации колебаний напряжения мышц 

при помощи датчиков, преобразующих механиче-

ские изменения движения в электрические, реги-

стрируемые приборами. Электрoмиография – это 

метод исследования биоэлектрических потенциа-

лов, возникающих в мышцах человека при возбуж-

дении мышечных волокон с последующей реги-

страцией  электрической активности мышечных 

волокон. Миографы различных конструкций обес-

печивают регистрацию изотонических или изомет-

рических сокращений мышечного аппарата. Разли-

чают спонтанную электромиограмму, отражаю-

щую состояние мышц в покое или при мышечном 

напряжении (произвольном или синергическом), а 

также вызванную, обусловленную электрической 

стимуляцией мышцы или нерва. Метод позволяет 

проводить топическую диагностику поражения 

нервной и мышечной систем (спинномозговых ко-

решков и нервов, надсегментарных пирамидных и 

экстрапирамидных структур, мoтонейронов перед-

них рогов, нервно-мышечного синапса и соб-

ственно иннервируемой мышцы). Начало сокраще-

ния мышц инициируется электрическими импуль-

сами в нервных стволах, приходящих в мышечные 

волокна. Эти импульсы деполяризуют мембрану 

клеток мышечных волокон, в результате чего в по-

следних создается потенциал действия, который 

быстро распространяется по нервному волокну, 

что приводит к его сокращению. Сокращение ини-

циируется этим потенциалом действия, а сам 

процесс сокращения гораздо длительнее по вре-

мени. При применении игольчатых (инвазивных) 

или поверхностных электродов, можно зарегистри-

ровать сумму потенциалов действия всех вовлечен-

ных в процесс клеток. Последующая обработка и из-

влечение информации ЭМГ позволяет реализовать 

управление техническими устройствами, например, 

биоэлектрическими протезами 2.  

Создание устройств данного типа особенно пер-

спективно для восстановления движений после ам-

путаций и параличей, когда остаточная биоэлектри-

ческая активность усеченных или парализованных 

мышц естественным образом используется для 

управления движениями протеза или двигательного 

аппарата. При этом поверхностные или импланти-

рованные электроды культи в результате электриче-

ской активности мышц формируют поступающие 

на усилитель электрические сигналы, что позволяет 

получать данные о виде совершаемого движения. 

Эти данные преобразуются в соответствующие 

управляющие сигналы исполнительных механиз-

мов искусственной конечности. Поэтому для созда-

ния высококачественных протезов конечностей с 

био- и нейроэлектрическим управлением необхо-

дим качественный и стабильный сигнал. 

 Одним из главных недостатков всех извест-

ных способов электромиографического управле-

ния протезами является то, что сигналы деполя-

ризации от стимулированных одновременно 

мышц накладываются и получить сигнал ЭМГ об 

активности конкретной мышцы достаточно про-

блематично. Влияние интерференционных помех 

от рядом расположенных мышц возрастает с ро-

стом расстояния между измерительными электро-

дами. Сигналы ЭМГ достоверно отражают начало 

мышечного сокращения, но не дают истинного 

представления о характере движения мышцы при 

сокращении. Не смотря на то, что сигнал ЭМГ 

один из самых простых электрофизиологических 

сигналов для измерения, но он же является одним 

из самых трудных для количественной оценки. 

Для точного распознавания движений по сигна-

лам ЭМГ необходимо увеличивать количество 

электродных систем, накладываемых на мышцу, 

что иногда затруднительно, например, при боль-

ших уровнях ампутации конечностей 2. 

На сегодняшний день современные биониче-

ские протезы имеют ряд недостатков и не могут 

заменить человеку утраченную конечность.  Раз-

витие современных технологий, методов исследо-

ваний работы головного мозга и нервной си-

стемы, а так же применение наноматериалов не 

могут до конца решить вопрос об идеальном со-

единении нервной системы человека  с механиче-

ским протезом.  
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