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Аналитические приборы на явлении поверхностного плазмонного 
резонанса (ППР) обладают высокой чувствительностью к низким 
концентрациям исследуемых веществ (аналитам), поэтому применяются 
для лабораторного анализа в химической промышленности, в медицине и 
для экологического мониторинга окружающей среды [1].  

Основными тенденциями развития ППР-приборов для повышения 
точности измерения показателя преломления (ПП) аналита является 
математическая обработка результатов измерения [2] и стабилизация 
температурных режимов работы прибора [3]. При этом не учитывается 
погрешность измерения, вызванная неравномерным изменением ПП 
аналита в объеме и на поверхности чувствительного элемента (ЧЭ) 
прибора вследствие адсорбции аналита на поверхности ЧЭ. 

Авторами разработано специализированое програмное обеспечение 
для обработки результатов измерения с дополнительной калибровкой 
шкалы прибора по значениям углов полного внутреннего отражения 
(ПВО) на границе ЧЭ–аналит, что позволило независимо определять 
изменение ПЗ аналита как в объеме, так и на поверхности ЧЭ и 
обеспечило повышение точности как минимум в 2 раза для результатов 
измерения биохимических реакций. 
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