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На сегодняшний день количество заболеваний сердечно-сосудистой сис-
темы и дыхательных путей существенно увеличилось и это является самой 
распространенной причиной смерти в мире. Существующие методы диаг-
ностики делятся на инвазивные и неинвазивные, но с развитием медицины 
неинвазивные методы используются чаще, так как имеют главное преиму-
щество – не нарушают целостность организма [1]. 

Анализ сердца, легких и сосудистых нарушений с помощью неинвазив-
ной аускультации основан на электронном стетоскопе. Электронный стето-
скоп может улучшить качество звука и обеспечить визуальную индикацию 
звуков сердца, таких как кардиофонография.  

Одной из проблем стетоскопа является присутствие фонового акустиче-
ского шума так, как микрофон, используемым в таких стетоскопах, прини-
мает сигналы во всех направлениях, включая окружающий шум, который 
передается в качестве входного сигнала на микрофон вместе со звуками, 
полученными при прослушивании сердца [2].  

Так же, электронные стетоскопы, состоящие из вакуумных трубок или 
транзисторов, обычно более дорогие и громоздкие, чем обычные стетоско-
пы, потребляют слишком много энергии и их работа часто ограничена емко-
стью аккумулятора. 

Решением такой проблемы может стать разработка стетоскопа с улуч-
шенными характеристиками для снижения шума окружающей среды, что 
можно достигнуть средством установки двух микрофонов, сигналы которых 
объединены адаптивным программный алгоритмом с помощью которого 
возможно воспроизводить, визуализировать и анализировать сердечный тон 
та работоспособность дыхательных путей. Данное решение позволяют про-
водить диагностику в очень шумной среде, такой как скорая помощь, что в 
свою очередь обеспечит проведения качественного анализа и предоставле-
ния своевременной медицинской помощи. 
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