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РЕФЕРАТ

Дипломный проект - 57 с.; 13 рис.; I 7 табл.: I б источи.

УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ. CEIICOPIIOI ОБОРУДОВАНИЕ.

Объектом разработки является сенсорный контроль показателя глюкозы у че
ловека.

Цель проекта - разработка имплантируемой диагностической системы с бес
проводной передачей данных.

В дипломном проекте представлена разработка имплантируемой диагностиче
ской системы с беспроводной передачей данных. Разработаны функциональная, 
структурная и принципиальные схемы, подобраны элементы системы и обоснован 
их выбор. Особенностью данной системы является определение уровня глюкозы пу
тем имплантации датчика В экономической части дипломного проекта рассчитана 
эффективность внедрения данной системы. В разделе охраны труда, подобраны оп
тимальные условия для персонала, осуществляющего разработку представленной 
системы.

Область применения: представленная система может использоваться для опре
деления уровня глюкозы у человека.
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