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Исследованиями процесса взаимодействия оптического излучения с 
твёрдыми тканями зуба было установлено, что кариес заметно влияет на 
спектр как люминесцентного, так и рассеянного излучения, ослабляя его в 
сине-фиолетовой области [1].

Отмеченная особенность положена в основу известных оптических 
методов и приборов диагностики кариеса [2]. Общим недостатком таких 
оптических приборов, является зависимость результата диагностики от 
индивидуальных свойств исследуемого зуба, относительной ориентации 
оптического зонда и временная нестабильность составляющих элементов 
прибора [3].

Рассматривается оригинальный принцип и схема прибора, в котором 
большая часть дестабилизирующих факторов исключена или скомпенси
рована.
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1 , 2 -  источники излучения; 3 -  оптоволокно с вводньши-выводными 
«рукавами»; 4 -  генератор импульсов; 5 -  объект исследования; 6 -  
приёмник ихчучения; 7 -  предусилитель; 8, 9 -  фильтры выходного сигна
ла; 10 -  анализатор сигнала; 11 -  дисплей индикатор; 12 —калибратор
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