
 



РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект: 182 с., 53 рис., 46 табл., 29 источников, 9 прил. 

 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ИГЛА, ОСТРОТА ОСТРИЯ, ПРОКАЛЫВАНИЕ, 

УСИЛИЕ ПРОКОЛА, УПРУГОСТЬ ИГЛЫ. 

Объектом разработки является комплекс устройств испытаний игл 

хирургических. 

Цель проекта - создание комплекса устройств испытаний игл 

хирургических, который будет внедрен в учебный процесс подготовки 

инженеров-электромехаников по специальности 1-38 02 02 «Биотехнические 

и медицинские аппараты и системы». 

Разработанный в данной работе комплекс устройств испытаний игл 

хирургических, который включает в себя устройство испытаний остроты 

острия игл хирургических, устройство испытаний остроты острия игл 

хирургических  с поворотом, устройство определения упругости игл 

хирургических, может быть внедрен в учебный процесс подготовки 

инженеров-электромехаников по специальности 1-38 02 02 «Биотехнические 

и медицинские аппараты и системы». 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 

проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 

разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические и методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
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