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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект:  с. 97,   рис. 31,  табл. 41,  источник 42,  прил. 0 

Объектом исследования является медицинская вакyyмная и 

компрессорная станция. 

Цель дипломного проекта является модернизация вакyyмной и 

компрессорной медицинской станции. Модернизация осуществляется за счёт 

изменения конструкций некоторых узлов станции, а так же внедрения нового 

оборудования, а именно установка нового откачного агрегата, вакyyмного 

ресивера, антибактериальных фильтров для первичной очистки воздуха от пыли 

и механических примесей, адсорбционного осушителя   который позволяет 

снизить содержание влаги в сжатом газе до требуемых параметров, ресивера 

компрессорной станции который необходим для выравнивания  перепада 

давления, возникающие во время включения/выключения компрессора, 

сглаживания пульсации, удаления конденсата, накопление сжатого воздyха, для 

достижения наилyчшего экономического эффекта. 

В процессе выполнения дипломного проекта был изучен технологический 

процесс работы медицинской вакyyмной станции, системы антибактериальных 

фильтров, системы подачи медицинских газов и получения сжатого воздуха, 

назначение и условия работы компрессорной станции, основное и 

вспомогательное оборудование, входящее в состав медицинской станции. 

Расчетно – аналитический материал в дипломном проекте объективно 

отражает состояние исследyемого процесса. Все заимствованные из 

литературных и других источников теоретические и методические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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