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Устройство относится к медицине и применятся в отделениях педиатрии, 

неврологии, геронтологии, опорно-двигательной реабилитации и спортивно-

диагностической медицине. Применяя устройство можно оценить сократи-

мость, деформацию, жесткость, вязкость, релаксацию и напряжение мышц. 

На основании полученных данных можно спрогнозировать перенапряжение 

мышц, степень восстановления мышц после полученных травм и обнаружить 

различные аномалии в мышечной структуре.  

Разработано специальное устройство определения параметров мышеч-

ной ткани, схема которого приведена на рис. 

Рис. Схема устройства определения параметров мышечной ткани: 1 – индентор; 

2 – якорь электромагнита; 3, 4 – металлические и ферромагнитные втулки,  

соответственно; 5 – индуктивный датчик; 6 – электронный блок; 7 – экран  
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Индентор 1 внедряется в биологическую ткань над двигательной точкой 

мышцы на глубину хода 2, на якоре находятся металлические 3 и ферромаг-

нитные 4 втулки, якорь электромагнита находится в индуктивном датчике 

5, который изменяет амплитуду колебаний в зависимости от внесения в ак-

тивную зону датчика металлического и ферро-магнитного материала за-

крепленного на якоре электромагнита, по полученным значениям опреде-

ленных амплитуд происходит последующая обработка данных в электрон-

ном блоке 6 с выводом параметров о состояния и свойств мышц человека на 

экран 7 устройства.  
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В основе технологии IPL лежит использование высокоинтенсивного им-

пульсного некогерентного светового излучения с диапазоном длины волны 

от 500 до 1200 нм. Во время медицинских и косметологических процедур 

пигмент меланин, содержащийся в волосах и эпидермисе пациента, погло-

щает световые лучи, а тепло, выделяемое при этом, разрушает волосяные 

фолликулы и клетки, накопившие большое количество пигмента. Гемогло-

бин крови также хорошо поглощает IPL-излучение, что позволяет исполь-

зовать метод для воздействия на области кожи с сосудистыми дефектами. 

Светлая кожа в большей мере отражает световой поток, в то время как 

темная – склонна к поглощению и более уязвима к перегреву и поврежде-

ниям. По этой причине существует необходимость в тщательном выборе 

мощности подачи светового импульса, подборе необходимого диапазона 

длин волн с помощью использования светофильтров, применении специ-

альных мазей, охлаждении кожи, а также в выборе продолжительности вы-

полнения процедуры. 

Не все излучающие головки имеют в своем составе датчики для опреде-

ления фототипа пациента, что позволяет задать необходимые параметры из-

лучения. Ныне применяемые фотоэпидермические тесты представляют из 

себя облучение небольшого участка кожи излучающей головкой и отслежи-

вание реакции эпидермиса. Увеличение времени с момента тестирования до 

первой процедуры с последующим осмотром тестируемой области увели-

чит вероятность обнаружения долгосрочных отрицательных последствий 


