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Анализ современных беспроводных адаптеров – беспроводных 
приборных интерфейсов, позволяет 

ений, которые могут быть использованы для этих целей. Поскольку 
речь идёт о приборах, в частности об измерительных приборах, очевидно, 
что рассматривать эти технические решения целесообразно  с позиций 
имеющихся андартов. Эти те нические н рмы оговорены с стандартах  
IEEE 802.**.*. К ним относятся: семейство стандартов 802.11.* – Wi-Fi, 
IEEE 802.15.4b – ZigBee,    IEEE 802.15.1 - Bluetooth   и некоторые другие. 
Важно ещё одно замечание – эти технические решения  могут быть 
реализованы через архитектуру современных беспроводных сетей. 
Особенность таких сетей состоит в том, что в их состав входят не только 
компьютеры, но и измерительные приборы, оснащённые адаптерами, 
использующими указанные стандарты. Для квалифицированного выбора 
необходимого беспроводного интерфейса при решении прикладных задач 
следует обратить внимание на рекомендации по использованию этих 
решений, существующих в области беспроводных компьютерных сетей 
(Рис. 1). 

 
Рис.1. Анализ моделей применения для стандартов беспроводных сетей. 
 
Предлагаемый подход позволяет создавать интеллектуальные системы 

управления, принимающие решения на базе расчёта параметров модели 
управления с использованием обратных связей, использующих 
информацию от измерительных приборов, оснащённых беспроводным 
интерфейсом. 
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