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Штатив передвижного рентгеновского аппарата, представленный в ра-
боте [1], предназначен для использования в хирургии, oртопедии, травма-
тологии, сосудистой хирургии, нейрохирургии и т. д. Особенно эффекти-
вен при операциях и миниинвазивных вмешательствах в ортопедии и 
гастроэнтерологии, для ангиографии (в т. ч. дигитальной субтракционной) 
и инвазивного лечения сосудов.  

Данный штатив обладает всеми классическими элементами передвиж-
ных рентгеновских аппаратов типа «С-дуга».  

На блоке питания сверху расположен пульт управления, благодаря ко-
торому задаются параметры (кВ и мАс) и режимы работы аппарата. 

К дуге прикреплены УРИ с CCD камерой и моноблочный излучатель. 
Фокусное расстояние между ними составляет более 900 мм. Благодаря 
возможности изменять положение дуги можно проводить рентгеновские 
исследования в любой плоскости. 

Данный штатив позволяет совершать горизонтальное (рис.1а) и верти-
кальное (рис.1б) перемещения. 
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Рис. 1. Горизонтальное перемещение штатива 

Ручные передачи оснащены тормозом для закрепления дуги в необхо-
димом положении. Врач может прямо во время операции изменить 
положение дуги.  
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