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В последнее время растет потребность в высокоэффективных ком-
пактных устройствах для широкого спектра применений в нескольких 
областях. Среди материалов-кандидатов пористый кремний (PSi) привле-
кает все больший исследовательский интерес. 

Пористый кремний представляет собой некоторый объем монокри-
сталла кремния, в котором методом травления сформировано множество 
мельчайших отверстий – пор. Созданная за счет этого развитая химически 
активная поверхность с большим количеством нанокристалликов на стен-
ках пор делает его очень перспективным для использования в качестве 
чувствительного материала биосенсора [1]. В данной работе рассмотрены 
варианты применения PSi для создания биосенсоров. 

В области электрохимических датчиков на основе пористого кремния 
было проведено очень мало исследований, даже если у электрохимиче-
ских датчиков есть несколько важных преимуществ: низкая стоимость и 
высокая чувствительность, а также низкое энергопотребление. Более того, 
их легче миниатюризировать, чем оптические биосенсоры.  

PSi может быть использован для реализации амперометрических и 
вольтамперометрических биосенсоров. В этом случае иммобилизованный 
фермент катализирует окислительно-восстановительную реакцию, вклю-
чающую окисление/восстановление аналита, которая создает поток элек-
тронов, измеряемый электродами электрохимической ячейки. В этих си-
стемах PSi обычно является одним из задействованных электродов. 
Фактически, из-за его свойств низкой проводимости поверхность PSi 
должна быть модифицирована с использованием проводящего материала, 
такого как золото, платина или проводящий полимер. В этом случае ос-
новная функция PSi заключается в том, чтобы действовать как субстрат с 
большой площадью поверхности для повышения чувствительности био-
датчиков. Пористые электроды могут повысить чувствительность биосен-
сора по сравнению с электродами с плоской поверхностью.   
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