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2) Интервальные параметры: TL , TU  – нижняя и  верхняя границы 
интервала допуска; С и  ̌ – интервалы соответствующих и несоответ-
ствующих значений Y; A и Ã – интервалы приемлемых и неприемлемых 
значений Ym;   – неопределенность измеряемой величины Y. 

3) Вероятностные параметры: 
вероятность соответствия требованиям: 

   ∫         
  

  

  

Для нормального распределения: 

    (
    

 
)   (

    

 
) , 

   – плотность распределения (вероятностей) измеряемой величины Y, 

известная перед выполнением измерения;   – условная плотность распре-
деления вероятностей для наблюдаемой случайной величины Ym [5]. 
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Точностный подход к управлению рисками в измерениях, описанный в 

ISO Guide 15 и ISO/IEC GUIDE 98-4:2012, основан на минимизации ис-
точников неопределенности, когда интервал неопределенности был суще-
ственно меньше, чем приемочный интервал, и риски для данной измери-
тельной задачи принимаются незначительными. Показатель 
измерительных возможностей   Сm, рекомендованный ISO Guide 25: 

   
  

 
. (1) 

где    – максимальная допускаемая погрешность средства измерений;  
  – расширенная неопределенность калибровки на поверяемой (калибру-
емой) точке диапазона измерений средства измерений. 

При точностном подходе     
  

 
 . Разработаны рекомендации по 

применению точностного подхода к управлению рисками в электромаг-



353 

нитных измерениях в виде правил принятия решений, показанных в таб-
лице 1 для различных видов интервалов допусков (TL и TU – нижняя и 
верхняя границы допуска; Y – измеряемая величина). 

Таб. 1. Формализация точностного подхода 
Односторонний допуск 

с нижней границей 
Односторонний допуск 

с верхней границей 
Двусторонний  

допуск 
Графическая интерпретация 

   

Измеренное значение величины – точечная оценка ₤ =  Y (U →0) 
Зона соответствия 

[TL; ∞[ [- ∞; TU] или [0; TU] [TL; TU] 
Зона несоответствия 

]- ∞; TL[ или [0; TL[ ]- ∞; TU] или [0; TU] [- ∞; TU] и [TU; ∞] 
Критерий соответствия  

Y   TL Y TU Y  TL; и Y TU 

Критерий несоответствия  
Y   TL Y   TU Y   TL или Y   

TU 
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В БНТУ учится более 3000 студентов и более половины учащихся 
имеют проблемы с осанкой. Университет имеет специальную программу 
для учащихся с подготовительной группой, но этого мало, так как физ-
культура у студентов 2 раза в неделю и тренер не контролирует парамет-
ры улучшения или ухудшения состояния осанки, поэтому может дать не 
правильные нагрузку и рекомендации, что может привести к ухудшению 
осанки.  

Одним из современных инструментальных методов исследования 
осанки является метод компьютерной оптической топографии компании 
Diers. DIERS formetric – это светооптический метод сканирования, осно-
ванный на видео-растровой стереографии. Соответственно, система со-
стоит из проектора, проецирующего сетку из линий на спину пациента, 

TU TL TU 


