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С каждым годом растёт количество хирургических операций по стен-
тированию сосудов сердца, что, в свою очередь, приводит к быстрому 
развитию различных видов стентов и их конструкций. Для загрузки стен-
тов в систему доставки используются специальные устройства, которые 
предварительно кремпируют (сжимают) стент, а затем проталкивают его в 
отверстие доставочного катетера. В настоящее время во всех загрузочных 
устройствах для кремпирования стента используется пневматический 
привод, из-за чего, помимо сети электропитания, появляется необходи-
мость в источнике сжатого воздуха. Предлагаемая конструкция преду-
сматривает использование одного источника энергии для всех узлов 
устройства для кремпирования и загрузки стентов. 

На рисунке изображён узел кремпирования устройства для кремпиро-
вания и загрузки стентов. Узел состоит из кремприрующих элементов 1, 
кулачка 2 и актуатора 3. 

 
Рис. Узел кремпирования устройства для кремпирования и загрузки стентов: 

а – в открытом состоянии; б – в закрытом состоянии  

Конструкция устройства обеспечивает достаточное радиальное усилие 
для кремпирования стентов [1] различных длин и диаметров. 
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