
 



РЕФЕРАТ 
 

Проект: 102 с., 4 ч., 25 рис., 20 табл., 24 источника, 6 прил. 

УСТРОЙСТВО, ТРЕНАЖЕР, ДЫХАНИЕ, УЛЬТРАФИОЛЕТ, 

УЛЬТРАЗВУК, ИНГАЛЯЦИЯ, МЕДИЦИНСКИЙ АППАРАТ 

Объектом исследования в рамках дипломного проекта являются 

технические средства, предназначенные для проведения дыхательных 

процедур как тренажерного, так и лечебного действия.  

Цель работы – анализ технических средств для тренировки дыхания и их 

модернизация посредством расширения функциональных возможностей. 

В процессе работы проводилось накопление и применение 

теоретических сведений о способах проведения дыхательных процедур с 

использованием медико-технических средств.  

В результате была разработана конструкция дыхательного тренажера. 

Использование тренажера позволяет увеличить эффективность и 

производительность проведения подобных дыхательных процедур. 
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