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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 79 с., 40 рис., 13 табл., 25 источников, 3 прил. 

Целью проекта является расширение воспроизводимого расхода 

установки «Эталон» до 700 м3/ч. 

Объектом разработки дипломного проекта являются составляющие 

установки «Эталон», ее основные элементы. 

В процессе проектирования был произведен анализ назначения и 

функций установка «Эталон». Произведен анализ применяемого 

оборудования на установке «Эталон». Внесены предложения по 

модернизации установки «Эталон» для увеличения производительности. 

Произведена разработка новой насосной установки. Произведен расчёт 

насосной установки и ее составляющих. Произведена разработка 

электрической схемы для автоматизации установки «Эталон». Произведен 

расчет экономической эффективности установки «Эталон» после 

модернизации. Рассмотрены вопросы по обеспечению техники безопасности 

и охраны труда при использовании установки «Эталон». 

Областями практического применения полученных результатов проекта 

являются любые промышленные предприятия в которых используются 

установки «Эталон».  

Установка «Эталон» предназначена для воспроизведения и передачи 

размера единиц расхода. Технологическая схема установки позволяет 

проводить калибровку, поверку и исследования средств измерений расхода 

воды методами статического взвешивания и сличения. 
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